
物品購入仕様書 

 

１ 適用 

本仕様書は、「汎用超音波画像診断装置購入」に適用する。 

 

２ 目的 

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、汎用超音波画像診断装置を

受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。  

 

３ 購入物品仕様 

 

汎用超音波画像診断装置 GE ヘルスケアジャパン LOGIQ Fortis  １式 

 

機器構成        数 量 

（１）LOGIQ Fortis本体       1 

（２）L2-9-D ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（ﾘﾆｱ型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ）               1 

（３）ML6-15-D ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（ﾘﾆｱ型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ）       1 

（４）L6-24-D ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（ﾘﾆｱ型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ）             1 

（５）C1-6-D ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（ｺﾝﾍﾞｯｸｽ型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ）            1 

（６）DICOM接続                       1 

（７）AUTO IMT                       1 

（８）B-Flow                        1 

（９）Shear Wave Elastography              1 

（１０）UGAP                        1 

（１１）Compare Assistant                 1 

（１２）エクストグラフィ                  1 

（１３）連続波ドプラ                    1 

（１４）Sony 白黒デジタルプリンタ UP-D898DC        1 

（１５）Sideキャビネット                  1 

（１６）Sony カラーデジタルプリンタ UP-D25MD        1 

（１７）キーボード                      1 

（１８）ネットワーク接続（２接続）             1 

（１９）SR接続                      1 

（２０）日本光電工業（株）生理検査システム接続       1 

 

 

４ 履行場所 

東京都町田市旭町二丁目１５番４１号 町田市民病院 

 

５ 履行期限 



２０２３年 １２月 １５日 

 

６ 納品方法 

 ①納品日時は、甲・乙協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜祝祭日を除く日と

する。 

 ②納品時間は、８時３０分から１７時までとする。 

 ③納品は、履行場所内の甲が指定した場所とする。 

④納品は、病院関係者と十分協議した上で行い、システム接続のうえ使用可能な状態にす

ること。システムへの接続は乙の負担とする。 

⑤乙は、甲が指定した書類を納品と併せて提出すること。 

 

７ 契約代金の支払い 

乙の納品完了後、甲の検査に合格した場合は、乙の適正な請求書に基づき当

該物品購入代金の支払いを行う。 

 

８ 安全対策等 

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を

及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用

は乙の責任において速やかに対処すること。  

 

９ 定めのない事項  

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは

全て乙の負担で実施すること。 

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議

して定めるものとする。 


